附件一：

1.服务设备：

现有血管造影X射线系统（DSA）1台（生产厂家：飞利浦，设备型号：UNIQ FD20，设备号：81230876）

2.服务范围和标准
2.1核心要求：提供为期1年及以上的整机维保服务

2.2覆盖范围：包含球管、探测器等全保及定期机器维修保养服务
2.3服务内容：
2.3.1负责维修设备使用中出现的所有故障，提供不限次数的修复或更换服务。
2.3.2提供更换的备件必须为原厂全新或符合原厂技术标准的翻新件。
2.3.3费用全包：维保总价须包含合同期内所有配件费、维修人工费、工时费、差旅费及各项服务费，医院不再支付任何额外费用。
2.4 服务方式：上门维修服务 + 远程技术支持，涵盖故障处理、定期保养、备件更换、技术咨询等。

2.5 保证开机率≥95%，按1年 365 天，每天 24 小时计算；停机天数每超过1天，合同服务期限顺延3天或以上。
3.响应与维护要求
3.1 响应时间：提供7x24小时电话支持，接到报修后，工程师48小时内到达现场。
3.2 预防性维护：合同期内，提供不少于1次的定期保养服务和5次人工服务。
3.3 服务报告：每次服务后需提供详细报告，含故障原因、处理措施、更换备件等信息。

4.资质与能力

4.1必须为设备原厂或其中国区授权的第三方服务商，并提供有效授权证明。
4.2 需储备充足的备件，提供针对本型号设备的备件清单，并证明具备稳定备件采购能力。
4.3 需具备维修所需的专业工具、仪器，并提供相关工具的校准或年检证明文件。
4.4 现场工程师应具备相应资质与经验。
